
 

 

LOTTO N. 1 SISTEMA TRAUMA CRANIO-FACCIALE - LOTTO N. 3 SISTEMA PER CHIRURGIA ORTOGNATICA  

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche qualitative del materiale da osteosintesi, degli impianti e 

dello              strumentario 
PT1 da 0 a 45 

B Assortimento PT2 da 0 a 20 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEmax Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 
 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

D MAX 

PUNTI  T 

MAX 

PUNTI  

Q MAX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 - 3 

 

 

 

 

Caratteristiche 
tecniche qualitative 

del materiale da 

osteosintesi, degli 

impianti e dello 

strumentario 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

45 

Qualità della lega di titanio dei monouso (purezza 
e 

composizione chimica) in rapporto al miglior 

compromesso tra durezza e malleabilità 

8   

Qualità del materiale dello strumentario 4   

Composizione del kit (codice colore/facilità di 

aperture delle scatole/minimo ingombro) 

5   

Qualità delle placche – il maggior punteggio sarà 

attribuito a chi fornisce la gamma più innovativa 
oltre la richiesta minima 

8   
 

Qualità e misure degli impanatori e perforatori a 

catalogo/listino 

 

6   

Sistema di ingaggio della lama cacciavite con la 

testa della vite 

10  
 

Disegno e spessore delle mesch in titanio afferenti 

al sistema trauma craniofacciale 

4   

 

 

Assortimento 

 

20 

Assortimento placche 
7 

  

Assortimento strumenti  6   

Assortimento viti (viti autofilettanti e locking) 7   

 

 

Assistenza tecnica  e 
servizio 

post-vendita 

 

 

 

15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del 

personale di supporto nell’area di competenza 

regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di 

consegna  entro 48 ore in caso di urgenza 

 
5 

 

Condizioni migliorative rispetto a quelle espresse 
nel capitolato (es. sostituzione misure, integrazione 

con aggiornamenti prodotto, disponibilità a corsi di 

formazione dedicati all’utilizzo dei kit). 

5 
  

 

LOTTO N. 2 SISTEMA PER RICOSTRUZIONE MANDIBOLARE 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 35 



 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 
 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 

 

 

Caratteristiche 
tecniche del 

materiale da 

osteosintesi, degli 

impianti e dello 

strumentario 

 

 

 
 

 

 
35 

Qualità della lega di titanio (purezza e 

composizione chimica) in rapporto al miglior 

compromesso tra durezza e malleabilità 

5   

Qualità del materiale dello strumentario 5   

Biomeccanica del   prodotto 5   

Completezza dello strumentario fornito a corredo 

- Il maggior punteggio sarà attribuito a chi 

fornisce lo strumentario più idoneo all’applicazione 

del prodotto impiantabile 

5   

 

Gamma spessori, lunghezze, resistenza e 

geometria delle placche valutata in relazione 
all’idoneità alle esigenze ricostruttive  

10  

 

Gamma lunghezze, passo, geometria delle viti 
autofilettanti e locking valutata in relazione 

all’idoneità alle esigenze ricostruttive 

5  

 

 

Valutazione funzionale 

nell’utilizzo clinico 

 

     30 

Versatilità, ergonomicità e facilità di utilizzo dello 

strumentario 
10 

  

Sistema di ingaggio della lama cacciavite con la 
testa della vite 

15    

Resistenza al torque delle viti  5   

 

Assistenza tecnica       e 
servizio 

post-vendita 

 

 

15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del 

personale di supporto nell’area di competenza 

regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di 

consegna entro 72 ore in caso di urgenza 

 
5 

 

Condizioni migliorative rispetto a  quelle espresse 
nel capitolato (es. sostituzione misure a ridotta 

rotazione, altre proposte commerciali etc) 

5 
  

 

LOTTO N. 4 PROTESI FACCIALI E LAMINE IN MEDPOR 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 50 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 15 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 



 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI  T 

MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 

 

 

Caratteristiche 
tecniche del medpor 

 

 

 
 

 

    50 

Qualità del materiale in polietilene poroso 5   

Biomeccanica del   prodotto  e disponibilità di anima in 
titanio della lamina in polietilenme 

5   

Completezza e ampiezza della gamma dei prodotti a 

catalogo/listino - Il maggior punteggio sarà attribuito 

a chi fornisce la gamma più ampia di prodotti/protesi 

in medpor oltre la richiesta minima 

 

 

 

 

 30 

Disponibilità di lamine in ampiezze e spessori variabili  

10 

  

 

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo clinico 

     15 
Versatilità, ergonomicità e facilità di utilizzo del 

materiale 
10 

  

Malleabilità e modellabilità 5   

 

 

Assistenza tecnica  e 

servizio post-vendita 

 

 

 

 

15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna 
entro 48 ore in caso di urgenza 

 
5 

 

Condizioni migliorative rispetto a  quelle espresse 
nel capitolato (es. sostituzione misure a ridotta 

rotazione, altre proposte commerciali etc) 

5 
  

 

LOTTO N. 5 – FERULA IN METALLO 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 30 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 20 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 
 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 

Caratteristiche 
tecniche della ferula 

 
 

 

30 

Forma della ferula metallica 10   

Qualità della lega metallica 10   

Miglior compromesso tra durezza e malleabilità, in termini di 

facilità di modellazione della ferula. 

10   

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo clinico 

 

30 

Versatilità, ergonomicità e facilità di applicazione della ferula 
15 

  

Adeguatezza alla fisioterapia condilare 15   

 

 

 

Assistenza tecnica e 
servizio post-vendita 

 

 
 

 

20 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 
supporto nell’area di competenza regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna entro 48 

ore in caso di urgenza 

 
10 

 



 

Condizioni migliorative rispetto a quelle espresse (es. 

sostituzione misure a ridotta rotazione, altre proposte 

commerciali, etc.) 

 

5 
  

 

LOTTO N. 6 – RINOLOGIA 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale 

PT1 da 0 a 30 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 35 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 

PUNTI   T 

MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

Caratteristiche tecniche del 
materiale 

 

 

30 

Qualità del materiale (es. durezza, 

resistenza, tollerabilità, caratteristiche di 

superficie, etc.) 

 

30 

  

 

 

Valutazione funzionale 

nell’utilizzo clinico 

 

 

    35 

  
  

Versatilità e facilità di modellazione  
15 

  

Facilità d'uso  
10 

  

Tempo di preparazione/applicazione - Verrà 

valutato il tempo di preparazione dando 

maggior punteggio a tempi inferiori 

 
 10 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica  e servizio 

post-vendita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

 

Presenza, disponibilità ed esperienza del 

personale  di supporto nell’area di 

competenza regionale 

5   

Presenza di deposito di zona o garanzia di 

consegna entro 48 ore in caso di urgenza  

 
5 

 
 

 

 

Completezza e ampiezza della gamma dei 

prodotti a catalogo/listino - Il maggior 

punteggio sarà attribuito a chi fornisce la 

gamma più ampia oltre la richiesta minima 

 

 5 

 

LOTTO N. 7 SISTEMA DI RICOSTRUZIONE CUSTOMIZZATO - LOTTO N. 8 PROTESI FACCIALI  

CUSTOMIZZATE IN MEDPOR - LOTTO N. 9 PROTESI FACCIALI CUSTOMIZZATE IN PEEK 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 45 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 20 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 



 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7-8-9 

Caratteristiche 

tecniche del 
materiale 

impiantabile, delle 

dime e delle 

caratteristiche di 

realizzazione 

 

 

 
35 

Caratteristiche della materiale impiantabile (protesi custom) 15 
  

Ergonomia e qualità delle dime di taglio                                                                       

10 

  

Biomeccanica del prodotto  

10 

  

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo clinico 

 

30 

Tempistica di consegna del pacchetto prodotto finito 

dall'approvazione del progetto 
20 

  

Versatilità e adeguatezza del software di progettazione 
adottato                                           

10   

 

 

 

Assistenza tecnica e 

servizio 

post-vendita 

 

 

 

 

 

 
15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna entro 48 

ore in caso di urgenza 

 
5 

 

Condizioni migliorative rispetto a  quelle espresse nel 

capitolato (es. aggiornamenti software, eventuale 

implementazione tecnologia suscettibile di sviluppo e 

aggiornamenti, possibilità di corsi dedicati, etc.) 

5 
  

 

LOTTO N. 10 - STAMPE TRIDIMENSIONALI 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 30 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 20 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     10 

Caratteristiche 
tecniche della 

stampa 

tridimensionale 

 

 
30 

Caratteristiche di superficie della stampa (Il maggior 

punteggio sarà attribuito alla superficie più liscia e alle 

stampe in materiale trasparente) 

10 

  

Caratteristiche del materiale di stampa (il maggior 

punteggio sarà attribuito alle stampe in resina, rigide e 

resistenti alla frattura, non friabili alla lavorazione con 

strumenti rotanti o motorizzati) 

10   

Sterilizzabilità del materiale 
10  

 



 

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo clinico 

 

30 

Tempistica di consegna della stampa 3D dall'approvazione 

del progetto – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi 

consegna in tempi inferiori rispetto alla richiesta minima  

 
  

 

15 

Versatilità e adeguatezza del software di progettazione 

adottato    

15   

Assistenza tecnica e 

servizio 

post-vendita 

 

 

 

 

20 

 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza regionale 

 

10 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna entro 48 

ore in caso di urgenza 

 
5 

 

Condizioni migliorative rispetto a  quelle espresse nel 

capitolato (es. lavorazione post processazione, possibilità di 

aumentare le dimensioni delle stampe, aggiornamenti dei 

software, etc.) 

5 
  

 

LOTTO N. 11 IMPIANTI PALPEBRALI 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 30 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 20 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI Q MAX 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11 

Caratteristiche 
tecniche del 

materiale da 

impianto palpebrale 

 

 

 
 30 

Presenza di lega in platino   10  

Confezione sterile in doppia busta  5  

 

Forma e geometria dell'impianto  

 

15 

 

  

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo clinico 

 

 

30 

Completezza e ampiezza della gamma dei 

prodotti a catalogo/listino - Il maggior 

punteggio sarà attribuito a chi fornisce la 

gamma più ampia oltre la richiesta minima                                                                

 
  

 

 

15 

versatilità di kit prova peso                                         15   

Assistenza tecnica e 
servizio 

post-vendita 

 

 
 

 

 

20 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del 
personale        di supporto nell’area di 

competenza regionale 

 

15 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di 

consegna    entro 5 giorni in caso di necessità 

 
5 

 

 

LOTTO N. 12 – PROTESI ARTICOLARI  

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  



 

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da impianto  

 

PT1 da 0 a 50 

B Assistenza tecnica e servizio pre- e post-vendita PT3 da 0 a 30 

C Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche del materiale 

da impianto 

 

 

 

 
 

 

 

 

55 

Qualità del biomateriale polietilenico ad altissimo peso 

molecolare della fossa glenoidea 

10   

Qualità della componente mandibolare in lega cobalto-

cromo-molibdeno 

10   

Letteratura a supporto del materiale presentato su riviste 

dotate di impact factor - Il maggior punteggio verrà 

attribuito a chi presenta il maggior numero di lavori scientifici 

e/o di metanalisi pubblicati sulle suddette riviste  

  10 

Qualità e finitura della lavorazione  10   

Disponibilità di strumentario e viti di fissazione in titanio a 

corredo delle dimensioni e lunghezze progettate 

 10  

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica  e 

servizio pre e post-

vendita 

 

 

 

 

 

 

 
30 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza nazionale  

5 
 

 

Tempi di consegna della protesi in casi di urgenza oltre 

l’attività standard - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi 

effettua la consegna entro 20 gg lavorativi  

 

 5 

Fornitura e qualità di modello osseo anatomico prodotto da 

una scansione TC della mandibola e della mascella del 

paziente, destinato ad essere utilizzato dal chirurgo come 

riferimento anatomico nella pianificazione e nell'esecuzione 

dell'impianto di protesi di ricostruzione dell'ATM adattate al 

paziente. 

10 

  

Possibilità di programmazione chirurgica in remoto (videocall 

chirurgo/ingegneria clinica), mediante software dedicati in 

possesso della ditta 

 

10  

 

LOTTO N. 13 - SISTEMA ORTOGNATICO CUSTOMIZZATO 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello strumentario  

PT1 da 0 a 45 

B Assistenza tecnica e servizio pre- e post-vendita PT3 da 0 a 35 

C Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

 



 

 

LOTTO N. 14 - CONFORMATORI DA NARICI NASALI 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 40 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 25 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI  

MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

14 

 

Caratteristiche tecniche 
del conformatore nasale 

 

 

 
 

 

40 

Gamma delle forme, lunghezze, geometria 
del conformatore disponibili Completezza e 

ampiezza della gamma dei prodotti a 

catalogo/listino - Il maggior punteggio sarà 

attribuito a chi fornisce la gamma più ampia 

oltre la richiesta minima                                                                

 

 

 
 

 

 

 30 

Caratteristiche di composizione del materiale  10   

Valutazione 
funzionale nell’utilizzo 

clinico 

 

25 

Versatilità, ergonomicità e facilità di utilizzo 

del conformatore 
15 

  

Disponibilità del prodotto in busta sterile   10  

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI T 

MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13 

 

 

Caratteristiche 

tecniche del materiale 

da osteosintesi, degli 

impianti e dello 

strumentario 

 

 

 

  

 

45 

Qualità della lega di titanio delle placche customizzate 

(purezza e composizione chimica) in rapporto al miglior 

compromesso tra durezza e malleabilità  

15   

Qualità e composizione del materiale utilizzato per la 

produzione di dime da taglio e di splint intermedi/finali 

10   

Qualità e finitura della lavorazione  10   

Disponibilità di viti di fissazione in titanio a corredo delle 

dimensioni e lunghezze progettate  
 10  

 

Assistenza tecnica e 
servizio pre- e post-

vendita 

 

35 

Presenza, disponibilità ed esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza nazionale  

5 
 

 

Tempi di consegna delle placche customizzate/splint/dime in 

casi di urgenza oltre l’attività standard - Il maggior 

punteggio sarà attribuito a chi effettua la consegna entro 15 

gg lavorativi  

 

 5 

Fornitura e qualità di modello osseo anatomico prodotto da 

una scansione TC della mandibola e della mascella del 

paziente, destinato ad essere utilizzato dal chirurgo come 

riferimento anatomico nella pianificazione e nell'esecuzione 

dell’intervento chirurgico 

 

10 

  

Possibilità di programmazione chirurgica in remoto (videocall 

chirurgo/ingegneria clinica), mediante software dedicati in 

possesso della ditta  

 

5  

Compatibilità con lo strumentario chirurgico di fissazione già 

in possesso della struttura   

 
10  



 

 

 

 

Assistenza tecnica           e 

servizio post-vendita 

 

 

 

 

 

15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del 

personale di supporto nell’area di 

competenza regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di 

consegna entro 5 giorni in caso di necessità 

 
10 

 

 

LOTTO N. 15 – TAGLIENTI DA OSSO PER SISTEMA MOTORIZZATO UNIVERSALI 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. Lgs. N. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 35 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara Pema

x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 
 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI MAX SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNT

I D 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

PUNT

I Q 

MAX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Caratteristiche tecniche 

del tagliente osteotomo 
motorizzato 

 

 

 

 

 
35 

Completezza e ampiezza della gamma dei 

prodotti a catalogo/listino – Il maggior 

punteggio sarà attribuito a chi fornisce la 

gamma più ampia di forme dei taglienti 

oltre la richiesta minima 

 

 10 

Ampiezza gamma delle misure – Il 

maggior punteggio sarà attribuito a chi 

fornisce la gamma più ampia di misure 

dei taglienti oltre la richiesta minima 

 

 10 

Qualità della superficie del tagliente 

multilama 

7   

Qualità della superficie del tagliente 

diamantato 
8   

 

Valutazione 

funzionale nell’utilizzo 

clinico 

 

 

30 

Compatibilità con i motori e centraline 

acquisite presso il Comparto Operatorio 

dell’Az. Ospedaliera di Perugia 

 
10  

Compatibilità con i motori e centraline 

acquisite presso il Comparto Operatorio 

dell’Az. Ospedaliera di Terni 

 
 

 

10 

 

Disponibilità del prodotto in busta sterile  10  

 

 

 

Assistenza tecnica  e 

servizio post-vendita 

 

 

 

 
15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del 
personale di supporto nell’area di 

competenza regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di 

consegna entro 48 ore in caso di urgenza 

 
5 

 



 

Condizioni migliorative rispetto a  quelle 

espresse nel capitolato (es. possibilità di 

aggiornamento dei taglienti in forma e 

spessori, trattamenti di superficie del 

tagliente, introduzione di nuovi prodotti, 

etc.) 

5 
  

 

LOTTO N. 16 -  PUNTE ELETTROBISTURI COLORADO  
 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 50 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 20 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 10 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Essendo: 

- PTj il punteggio totale del criterio j-esimo dato dalla somma dei punteggi massimi dei relativi sub criteri. 

- PEmax il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica del Lotto in questione. 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZION
E 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche delle 

punte da 

elettrobisturi 

 

 

 
 

 

 

 

 

50 

Caratteristiche del materiale (lega in tungsteno) e 

trattamento di superficie  

10   

Disponibilità del materiale in confezione monouso 

sterile pronta all’uso  

 10  

Gamma delle forme e misure delle punte (il maggior 

punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più 

ampia oltre la richiesta minima) 

  10 

Misura del diametro in punta 10   

Lunghezza, forma e diametro della porzione tagliente 
attiva non protetta (il maggior punteggio sarà 

attribuito a chi fornisce la lunghezza e diametro in 

punta più idoneo all’operatore per la microdissezione) 

10   

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo 

clinico 

 

20 

Maneggevolezza ed ergonomia d’uso 
10 

  

Compatibilità con i manipoli e centraline in uso  10  

Assistenza tecnica 

e servizio post-

vendita 

 

10 Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna 
entro 72 ore in caso di urgenza 

 
5 

 

 

LOTTO N. 17 - ELETTROSTIMOLATORE MONOUSO DA NERVO PERIFERICO  

 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  



 

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 35 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Essendo: 

- PTj il punteggio totale del criterio j-esimo dato dalla somma dei punteggi massimi dei relativi sub criteri. 

- PEmax il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica del Lotto in questione. 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTT

O 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 

 

Caratteristiche 
tecniche del 

neurostimolatore da 

nervo periferico 

 

 

 

40 

Lunghezza e diametro della punta del 

neurostimolatore 

10   

Tensione di corrente del neurostimolatore 15   

Adeguatezza della lunghezza del cavo massa con 

elettrodo ad ago 

 

10 

  

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo clinico 

 

30 

Durata della batteria integrata (il maggior punteggio 

sarà attribuito a chi fornirà il dispositivo con la durata 

maggiore) 

 
  

10 

Disponibilità del dispositivo in confezione sterile 

pronta all'uso 

  

10 

 

Ergonomia e facilità di utilizzo 10   

 

Assistenza tecnica e 
servizio post-vendita 

 

 

15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza regionale 

 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna 

entro 48 ore in caso di urgenza 

 
10 

 

LOTTO N.  18 -  KIT PROCEDURALE MONOUSO A CIRCUITO CHIUSO PER LIPOFILLING  

 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A Caratteristiche tecniche PT1 da 0 a 40 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico PT2 da 0 a 25 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

E Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma

x 

Fino a 20 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 
 

 

LOTT

O 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità a fornire gratuitamente strumentario  a 

corredo (es centrifuga) per la durata della fornitura 

  

8 
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Caratteristiche        
tecniche 

 

 

 

 
40 

Facilità ed ergonomia d'uso del kit 15   

Tempo di preparazione - Verrà valutato il tempo 

di preparazione dando maggior punteggio a tempi 

inferiori 

   

5 

Purezza del preparato - Verrà assegnato il punteggio 

maggiore a chi fornisce un preparato 

con purezza maggiore 

   

5 

Adeguatezza delle cannule da prelievo e da iniezione 

per la regione facciale 

7   

 

 

 

 

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo clinico 

 

 

 

25 

Caratteristiche del confezionamento (robustezza 

e facilità di apertura del confezionamento, misure, lotti 
e scadenza in caratteri ben visibili) 

 
      8 

  

Disponibilità di kit per volumi superiori oltre quello 
minimo richiesto (50 ml) 

 
   10 

 

Validità dalla data di produzione - Il maggior punteggio 

sarà attribuito a chi fornisce prodotti 

con la maggiore validità dalla data di produzione 

   

7 

 

 

    Assistenza       

tecnica e 

servizio 
post-vendita 

 

 

 

 

15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza regionale 
 

5 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di  

consegna entro 72 ore in caso di urgenza 

 
   5 

 

Condizioni migliorative rispetto a quelle espresse 

nel capitolato (ritiro prodotti in prossimità di 

scadenza, altre proposte 

commerciali, offerta di eventi formative per personale 

medico e infermieristico) 

 

5 

  

 
 

LOTTO N. 19 - FISSATORE ESTERNO PER FRATTURE MANDIBOLARI 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale e dello strumentario 

PT1 da 0 a 35 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEmax Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI MAX SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNT

I D 

MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

19 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
del materiale e dello 

strumentario 

 

 

 
 

 

 

 

 

35 

Qualità Pins in acciaio inox con punta 

autofilettante ed autoperforante e dei 

raccordi 

 

15 

  

Ampiezza della gamma dei pins in acciaio 

inox con punta autofilettante ed 

autoperforante e dei raccordi - il maggior 

punteggio sarà attribuito a chi fornirà la 

gamma più ampia. 

 

 

 15 

Strumentario dedicato per l’inserimento dei 

pins 

5   



 

Valutazione 

funzionale nell’utilizzo 

clinico 

 

30 

Versatilità, ergonomicità e facilità di 

applicazione dei pin 
20 

  

Tenuta semi-rigida dei pins mediante i 
raccordi 

10   

 

Assistenza tecnica  e 
servizio 

post-vendita 

 

 

15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del 

personale di supporto nell’area di 

competenza regionale 

 

7 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di 

consegna  entro 48 ore in caso di urgenza 

 
8 

 

 

 
LOTTO N.  20 - DISTRATTORI OSSEI PER SCHELETRO FACCIALE.  

 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello 

strumentario 
PT1 da 0 a 45 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 20 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Essendo: 

- PTj il punteggio totale del criterio j-esimo dato dalla somma dei punteggi massimi dei relativi sub criteri. 

- PEmax il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica del Lotto in questione. 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZION

E 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI T 

MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Caratteristiche 
tecniche del 

materiale da 

osteosintesi, 

degli impianti e 

dello 

strumentario 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 45 

Forma del distrattore mandibolare 10   

Forma del distrattore mascellare 10   

Lunghezza di distrazione - il maggior punteggio sarà 

attribuito a chi fornirà la maggiore lunghezza di 

distrazione mandibolare. 

  7 

Gamma dei distrattori (il maggior punteggio sarà 

attribuito a chi fornisce il maggior numero di distrattori 

per lo scheletro facciale) 

  5 

Materiale (spessori, resistenza) 4   

Qualità dell’ancoraggio allo scheletro facciale (piastra 
con viti, pin, compressione) 

4   

Disponibilità di distrattori bidirezionali  5  

Valutazione 

funzionale 

nell’utilizzo 

clinico 

 

20 

Ergonomia e facilità di applicazione 
8 

  

Connessione con chiave e facilità di attivazione 5   

Ingombro 7   

 

Assistenza tecnica 
e servizio 

 

15 Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 

supporto nell’area di competenza regionale durante le 

sedute operatorie 

 

5 

  



 

post-vendita 
Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna 

entro 72 ore in caso di urgenza 

 
5 

 

Condizioni migliorative rispetto a  quelle espresse nel 

capitolato (possibilità di modificare il disegno/geometria 

del distrattore in funzione delle esigenze cliniche) 

 

5 
  

 

LOTTO N. 21 - Osteotomi a tecnologia piezoelettrica  

 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO 12 

A Caratteristiche tecniche PT1 da 0 a 45 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico PT2 da 0 a 20 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

E Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 

Essendo: 

- PTj il punteggio totale del criterio j-esimo dato dalla somma dei punteggi massimi dei relativi sub criteri. 

- PEmax il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica del Lotto in questione. 

 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi  

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

Caratteristiche 
tecniche 

 

 

 

 

 

45 

Velocità di taglio della corticale ossea (PROVA 

PRATICA) 
10 

  

Resistenza delle lame (relazionare in merito)  5   

Ergonomicità del manipolo 6   

Lunghezza del complesso manipolo punta (sarà 
premiata la maggiore adeguatezza di distanza tra 

manipolo e parte tagliente) 

7   
 

Disponibilità delle punte in doppia busta sterile pronta 

all’uso 

 8  

Efficacia del sistema di raffreddamento per irrigazione 4   

Offerta migliorativa rispetto al materiale a corredo 

minimo richiesto 
5 

  

 

 

Valutazione 
funzionale 

nell’utilizzo 

clinico 

 

 

 

 

 

20 

Varietà della gamma delle punte (misure e 

conformazioni aggiuntive rispetto a quelle minime 

richieste) – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi 

fornisce il maggior numero di misure e conformazioni 

aggiuntive rispetto a quelle minime richieste 

  5 

Intuitività e facilità di uso della centralina 7   

Caratteristiche del confezionamento (robustezza e 

facilità di apertura del confezionamento, misure, lotti e 

scadenza in caratteri ben visibili) 

 

5 

  

Validità dalla data di produzione - Il maggior punteggio 

sarà attribuito a chi fornisce prodotti con la maggiore 

validità dalla data di produzione 

  3 

Assistenza 
tecnica e 

 

 
15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 
supporto nell’area di competenza regionale durante 

le sedute operatorie 

 

5 

  



 

servizio 

post-

vendita 

Tempi di consegna del materiale in caso di urgenza 

oltre l’attività standard - Il maggior punteggio sarà 

attribuito a chi effettua la consegna entro 2 

gg lavorativi 

   

5 

Condizioni migliorative rispetto a quelle espresse nel 

capitolato (ritiro prodotti in prossimità di scadenza, 

sostituzione misure a ridotta efficacia, altre proposte 

commerciali, disponibilità di eventi formativi) 

5   

 

LOTTO N. 22 – Sistema per terapia isotermica post-operatoria 

 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO 12 

A Caratteristiche tecniche PT1 da 0 a 45 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico PT2 da 0 a 20 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

E Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 20 

 

Essendo: 

- PTj il punteggio totale del criterio j-esimo dato dalla somma dei punteggi massimi dei relativi sub criteri. 

- PEmax il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica del Lotto in questione. 

 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi  

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI 

T MAX 

PUNTI 

Q MAX 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 
 

 

Caratteristiche 

tecniche 

 

 

 

 
 

 

 

45 

Varietà della gamma di maschere facciali (il maggior 

punteggio sarà attribuito a chi fornisce il maggior numero di 

tipologie di maschera facciale rispetto al minimo richiesto) 

 
  

14 

Range di temperature selezionabili (il maggior punteggio sarà 
attribuito a chi fornisce la centralina con il range di 

temperature selezionabili più ampio oltre quello minimo 

richiesto) 

   

8 

Presenza di doppia linea di refrigerazione per 2 trattamenti in 

contemporanea 

 8  

Sterilizzabilità della maschera facciale  7  

Caratteristiche del materiale delle maschere facciali 
8 

  

Valutazione 

funzionale 
nell’utilizzo 

clinico 

 

 20 
Ergonomia e facilità di uso delle maschere facciali 5   

Intuitività e facilità di utilizzo della pompa/centralina 8   

Validità dalla data di produzione - Il maggior punteggio sarà 

attribuito a chi fornisce prodotti con la maggiore validità dalla 

data di produzione 

  7 

Assistenza 

tecnica e 
servizio 

post-

vendita 

 

 

15 

Presenza, disponibilità e l’esperienza del personale di 
supporto nell’area di competenza regionale 

 

5 

  

Tempi di consegna del materiale in caso di urgenza oltre 
l’attività standard - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi 

effettua la consegna entro 3 gg  lavorativi 

   
5 



 

Condizioni migliorative rispetto a quelle espresse nel 

capitolato (ritiro prodotti in prossimità di scadenza, 

sostituzione misure a ridotta rotazione, altre proposte 

commerciali, assistenza per sostituzione pompa in caso di 

malfunzionamenti) 

5   

 

LOTTO N. 23 - SOSTITUTO OSSEO ETEROLOGO 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da impiantare 

PT1 da 0 a 
35 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 
30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 

15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma
x 

Fino a 
20 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi  

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI T 

MAX 

PUNT

I Q 

MAX 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Caratteristiche tecniche 

 

 

 
35 

Completezza e ampiezza della gamma dei 

prodotti a catalogo/listino - Il maggior 

punteggio sarà attribuito a 

chi fornisce la gamma più ampia di prodotti 

 

 15 

Caratteristiche di composizione del materiale 20 
  

 

Valutazione 

funzionale nell’utilizzo 

clinico 

 

30 

Letteratura a supporto del materiale 

presentato su riviste dotate di impact factor - 

Il maggior punteggio verrà attribuito a chi 

presenta il maggior numero di lavori scientifici 

e/o di metanalisi pubblicati sulle suddette 

riviste  

 
  

 

 

20 

Valutazione compattezza ed elasticità residua 10   

Assistenza tecnica e servizio 

post-vendita 

 

15 Presenza, disponibilità e l’esperienza del 

personale   di supporto nell’area di 

competenza regionale 

 

7 

  

Presenza di deposito di zona o garanzia di 

consegna entro 48 ore in caso di urgenza 

 
8 

 

 

LOTTO N. 24 - LAMINA DI OSSO CORTICALE ETEROLOGO 

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

art. 95. lgs. n. 50/201 

Fattori ponderali 

LOTTO  

A 
Caratteristiche tecniche del materiale da impiantare 

PT1 da 0 a 35 

B Valutazione funzionale nell’utilizzo clinico  PT2 da 0 a 30 

C Assistenza tecnica e servizio post-vendita PT3 da 0 a 15 

D Offerta a ribasso sull’importo a base di gara PEma

x 

Fino a 20 



 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi  

 

LOTTO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI MAX SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

D MAX 

PUNTI T 

MAX 

PUNT

I Q 

MAX 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 

 

Caratteristiche tecniche 

 

 

 
35 

Completezza e ampiezza della gamma 

dei prodotti a catalogo/listino - Il 

maggior punteggio sarà attribuito a 

chi fornisce la gamma più ampia di 
misure dei distrattori oltre la richiesta 

minima 

 

 15 

Caratteristiche di composizione del 
materiale 

20 
  

 

Valutazione 
funzionale nell’utilizzo 

clinico 

 

30 

Letteratura a supporto del materiale 

presentato su riviste dotate di impact 
factor - Il maggior punteggio verrà 

attribuito a chi presenta il maggior 

numero di lavori scientifici e/o di 

metanalisi pubblicati sulle suddette 

riviste  

 
  

 
20 

Valutazione compattezza ed elasticità 

residua 

10   

 

Assistenza tecnica  e 
servizio 

post-vendita 

 
15 Presenza, disponibilità e l’esperienza 

del personale   di supporto nell’area di 

competenza regionale 

 

7 

  

Presenza di deposito di zona o 
garanzia di consegna entro 48 ore in 

caso di urgenza 

 
8 
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